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1. SCOPO 

Lo scopo della procedura operativa allegata è quella di fornire ai Centri afferenti la Rete IRCCS di Neuroscienze e 

Neuroriabilitazione e partecipanti al Progetto “Istituti Nazionali Virtuali” le modalità di esecuzione degli studi 

elettroneurografici motori e sensitivi al fine di armonizzare l’acquisizione, archiviazione ed elaborazione dei dati 

neurofisiologici tra le diverse strutture coinvolte. 

 

2. APPLICAZIONE 

La presente procedura si deve applicare a tutti i Centri partecipanti al progetto “Istituti Nazionali Virtuali” e 

comporterà l'acquisizione dei segnali elettroneurografici, l’archiviazione e l’esportazione dei dati neurofisiologici 

secondo le modalità descritte nella SOP. 

 

3. RESPONSABILITÀ 

Il laboratorio sede di esame si assume la responsabilità di conservare e proteggere i dati sensibili raccolti durante la 

valutazione dei pazienti.  

Ogni esame necessita la compilazione di un report contenente i dati anagrafici del paziente in forma pseudonimizzata, 

i dati clinico/anamnestici  e le variabili neurofisiologiche definite dalla SOP (allegato A, file excel). 

 

4. PROCEDURA 

4.1 Preparazione del paziente alla procedura neurofisiologica 

- Raccolta e registrazione dei dati anagrafici del paziente  

- Raccolta del consenso informato alla partecipazione al progetto 

- Posizionamento del paziente su lettino isolato 

 

4.2 Metodiche di stimolazione 

- Stimolazione bipolare mediante elettrodi di superficie con distanza interelettrodo tra 10-40mm e diametro del 

singolo elettrodo tra 5-10mm  

- Catodo posizionato su nervo con anodo prossimale per NCS motori e NCS sensitivi antidromici, anodo in posizione 

distale per NCS sensitivi ortodromici e onda F 

- Stimolazione a corrente costante con stimolo rettangolare con durata 0.1-0.2ms; intensità pari al 10-25% maggiore 

rispetto allo stimolo in grado di produrre risposta massimale 

- Onda F: minimo 15-20 stimoli sovra massimali 
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4.3 Metodiche di registrazione 

a) Elettroneurografia motoria 

- montaggio bipolare “belly-tendon” con elettrodi di superficie (metallici a coppetta con diametro 10 mm, elettrodi 

adesivi standard) 

- impedenza elettrodo/cute <20kOhm 

- filtri: HP 20 Hz LP 10kHz 

b) Elettroneurografia sensitiva 

- montaggio bipolare con elettrodi di superficie (elettrodo ad anello, elettrodi adesivi standard) con distanza 

interelettrodo 20-25mm 

- impedenza elettrodo/cute <10kOhm 

- filtri: HP 20 Hz LP 10 kHz 

c) Onda F 

- montaggio bipolare “belly-tendon” con elettrodi di superficie (metallici a coppetta con diametro 10 mm, elettrodi 

adesivi standard) 

- impedenza elettrodo/cute <20kOhm  

- filtri: HP 20 Hz LP 10 kHz 

- amplificatore 200-500 uV/cm, sweep 5ms/cm (arto superiore) - 10 ms/cm (arto inferiore) 

 

4.4 Parametri acquisiti 

a) Elettroneurografia motoria 

- latenza distale e latenza prossimale (intervallo tra stimolo e comparsa di deflessione negativa) 

- velocità di conduzione motoria (latenza prossimale-latenza distale/distanza tra sito di stimolazione prossimale e 

distale) 

- ampiezza del CMAP distale e prossimale (baseline/picco negativo) 

- durata totale del CMAP distale e prossimale (intervallo tra comparsa della deflessione negativa 

e ritorno alla baseline dopo ultimo picco positivo) 

b) Elettroneurografia sensitiva 

- latenza (intervallo tra stimolo e comparsa di deflessione negativa) 

- ampiezza del SAP (baseline/picco negativo) 

- velocità di conduzione sensitiva (latenza/distanza tra catodo stimolante ed il centro dell’elettrodo prossimale allo 

stimolatore) 

c) Onda F 

- latenza minima (minimo 15-20 stimoli) 

- persistenza (numero di risposte/numero di stimoli) 
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5. MODALITA’ DI ASPORTAZIONE DATI ACQUISITI 

- I dati raccolti verranno inseriti all’interno di un file excel dedicato 

a) Elettroneurografia Motoria e Onda F 

Riportare i dati in un file excel con le seguenti colonne: 

COLONNA A: ID PAZIENTE 

COLONNA B: DATA DI NASCITA 

COLONNA C: DATA ESAME 

COLONNA D: IDENTIFICATIVO NERVO MOTORE 

COLONNA E: MUSCOLO DI DERIVAZIONE 

COLONNA F: AMPIEZZA (mV) DISTALE 

COLONNA G: AMPIEZZA (mV) PROSSIMALE 

COLONNA H: LATENZA (msec) DISTALE 

COLONNA I: LATENZA (msec) PROSSIMALE 

COLONNA L: DURATA (msec) DISTALE 

COLONNA M: DURATA (msec) PROSSIMALE 

COLONNA N: LUNGHEZZA SEGMENTO (cm) 

COLONNA O: LATENZA ONDA F 

COLONNA P: PERSISTENZA ONDA F 

b) Elettroneurografia Sensitiva 

Riportare i dati in un file excel con le seguenti colonne: 

COLONNA A: ID PAZIENTE 

COLONNA B: DATA DI NASCITA 

COLONNA C: DATA ESAME 

COLONNA D: IDENTIFICATIVO NERVO SENSITIVO 

COLONNA E: ORTO/ANTIDROMICO 

COLONNA F: AMPIEZZA (mV)  

COLONNA G: LATENZA (msec)  

COLONNA H: LUNGHEZZA SEGMENTO (cm) 

- Salvare per ogni esame, in formato immagine (PNG o TIFF), lo screenshot del CMAP , del SAP e onda F con cursori 

temporali e d’ampiezza inseriti 

- il file immagine e il file excel dovranno essere inviati via mail al Centro Coordinatore del progetto 

 

6. MODALITA’ DI ANALISI 

I parametri neurofisiologici valutati saranno: 

a) Elettroneurografia Motoria 
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1) latenza distale del CMAP 

2) ampiezza distale del CMAP 

3) velocità di conduzione motoria 

4) decremento ampiezza (100*(AmpProx- AmpDist/AmpDist) 

5) dispersione temporale (100*(DurataProx-DurataDist/DurataProx) 

b) Elettroneurografia Sensitiva 

1) latenza distale del SAP 

2) ampiezza del SAP 

3) velocità di conduzione sensitiva 

c) Onda F 

1) latenza minima risposta F 

2) persistenza onda F  

 

7. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

- Tankisi et al Standards of instrumentation of EMG Clinical Neurophysiology 131 (2020) 243-258 

- Stalberg et al Standards for quantification of EMG and neurography Clinical Neurophysiology 130 (2019) 1688-1729 

 

  
 

 


